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Skifte av reagenser: 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Morgen     

Ny etanol og xylen   Sjekk om etanol 
og xylen må 
etterfylles 

Sjekk om etanol 
og xylen må 
etterfylles 

Sjekk om etanol og 
xylen må 
etterfylles 

Ny OG-6, EA-50 og  
Hematoxilin  hver 4. 
uke, kan vurderes 
etter mengde farging. 

Filtrer Hematoxilin Filtrer Hematoxilin Filtrer Hematoxilin Filtrer Hematoxilin 

Ny May Grunwald og 
Giemsa hvis tømt ut 
fredag, 

Ta snerk av MGG. 
Evt etterfyll med 
Metanol 

Ta snerk av MGG. 
Evt etterfyll med 
Metanol 

Ta snerk av MGG. 
Evt etterfyll med 
Metanol 

Ta snerk av MGG. 
Evt etterfyll med 
Metanol. 

Ny buffer til MGG Ny buffer i andre 
bufferkar 

Ny buffer i andre 
bufferkar 

Ny buffer i andre 
bufferkar 

Ny buffer i andre 
bufferkar 

     

Ettermiddag:     

Vurder om det er 
behov for å tømme 
xylen og etanolbad 

Vurder behov for å 
tømme xylen og 
etanolbad. 

Vurder behov for å 
tømme xylen og 
etanolbad 

Vurder behov for 
å tømme xylen og 
etanolbad 

Tøm ut all etanol, 
xylen og vann 

    Filtrer OG-6 og EA-
50 

Ta ut Hematoxilin Ta ut Hematoxilin Ta ut Hematoxilin Ta ut Hematoxilin Ta ut Hematoxilin  

Tøm første buffer, 
flytt fram 

Tøm første buffer, 
flytt fram 

Tøm første buffer, 
flytt fram 

Tøm første buffer, 
flytt fram 

Tøm ut Giemsa, 
May Grunwald og 
buffer hvis mye 
brukt, vurderes. 
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Skjema for skifte av farger 
 
 

UKE NR Fylt fargemaskin Ny Hematoxilin, EA-50 og OG-6 
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