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HENSIKT 
Holde oversikt over temperatur i kjøleskap og frys. 
 
OMFANG 
Bioingeniører ved histologisk og immunologisk laboratorium.  
 
UTFØRELSE 

• Alle termometrene skal leses av ukentlig* 
• Ansvar for avlesning av termometre tilhørende histlab er «spesialfarging»-funksjonens oppgave. 

• Ansvar for avlesning av termometre tilhørende immunlab er rutine-funksjonenes oppgave.  

• Resultat føres på skjema som henger på respektiv kjøl/frys.  

• Vær oppmerksom på korrigeringsfeil etter kontrollmålinger. Denne verdien er oppgitt på termometer 
og på skjema. 

• Dersom det er større avvik enn toleransegrensen tilsier, skal det vurderes strakstiltak.  

• Eventuelle strakstiltak: 
 Justere temperatur manuelt på kjøleskap/frys hvis mulig. 
 Sørge for kortere intervall der dørene står åpne 
 Sette inn mindre mengder av romtempererte varer av gangen.  

 
*Varebeholdning i kjøleskap og frys ved histologisk og immunologisk lab er ikke særlig sensible for variasjon i 
temperatur, Risikovurdering av termometre, Avd. for patologi SSK. Termometrene har vist seg stabile over 
flere år, og kan leses av månedlig uten økt risiko for prøvekvalitet.  

 
Kryssreferanser: 
II.MSK.Pat.2.3-2 Skjema for temperaturmåling kjøleskap/frys. Histologisk enhet.  Avd. for patologi. SSK 
II.MSK.Pat.10.7-5 Risikovurdering av termometre, Avd. for patologi SSK 
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