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Etter maskinen har vært i bruk: (Hukk av når utført) 
Kast brukt slangesett  

Ta ut ekspirasjonsventil  
- Den gjennomsiktige (engangs) kastes etter bruk 
- Den blå (flergangs) deles i to og vaskes i maskin. Brukes normalt ikke 

 

Husk å skifte sug på maskinen hvis det har vært i bruk  

Vask over maskinen med Saniswiss og rydd i kabler/ledninger 
- O2-kabel – henges ryddig på maskinen 
- Strømledning 
- Ledning til inhalasjon (aerogen) – henges ryddig på maskinen 

 

Sett i ny/ren ekspirasjonsventil – pass på at den kommer ordentlig i hakk  

Monter nytt slangesett med fukter – husk flowsensor 
(Ikke kast kne eller kalibreringsadapter) 

 

Sett på filter på inspirasjon (rundt filter) - og ekspirasjonsventil (Firkantet Hepafilter)  

Monter på forstøversett. Består av tre deler:  Kne, forstøverkammer og Y-stykke  

Utfør preop kontroll (Velg preop kontroll på maskinen. Du skal kun teste: 
- Tetthet 
- Flowsensor 

 

Kontroller at maskinen er innstilt på NIV  

Kontroller at det er nok oksygen på O2 kolbene  

Skru av maskinen (Innstillingene tilbakestilles automatisk når maskinen skrus av)  

Koble maskinen til veggstrøm inne på bipap rom – når ikke i bruk  

Heng denne sjekklisten på maskinen.   

Dobbeltkontroller at dette er gjort. 

Før maskinen tas i bruk:  
- Koble til sterilt vann til forstøver 

- Kontroller at maskinen er innstilt på NIV 

- Velg ALLTID «voksen/pedi.»   

- Fyll ALLTID inn høyde og kjønn (maskinen regner ut idealvekt) 
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