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Utarbeidet av:
Karin Rossevatn/ Liv Elin Østrem 
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Fagansvarlig:
Karin Rossevatn/ Liv Elin Østrem 
Surdal

Godkjent av:
Christine J.M. Gurgen

LEIE:
Gyn.leie.

HUDDESINFEKSJON:
Klorhexidin 0,5 mg/ml. 
Trenger ikke å vaske før kolposkopi er utført. 

DEKKING:
Sterilt håndkle under setet og håndkle med limkant over symfysen + gyn. oppsamlingspose

INSTRUMENTER:
Koniseringsrist. 

UTSTYR:
- Håndkle med lim x 2, 75x100, reol 3, hylle 2
- Vaskesett
- Gyn. Oppsamlingspose
- Diatermi med røykavsug: Ref. nr. SHK-VS-C
- Forlenger røykavsug, ref. SHK-EST-0125
- Kule: ref. nr.: SHK-544-S-5-120
- Eddiksyre 5% - skap st. 3 (De maligne cellene blir hvite)
- Lugols joddråper 5% - skap st.  (De maligne cellene tar ikke imot farge). 
- Blå tupfere

Ruff:   Ta med hele skuffen med koniseringsseil,  står i R21/H7:
                             -     Seil, ref.nr.: SHK- C1315-S-120

                       -     Seil, ref.nr.: SHK- C1320-S-120
- Seil, ref.nr.: SHK- C1608-S-120
- Seil, ref.nr.: SHK- C1618-S-120
- Seil, ref.nr.: SHK- C2020-S-120                    

                                   -     Ekstra dobbelt spekulum 
                                   -     Ekstra korntang
                                   -     Ekstra blå tupfer    

Ta med utstillingsmodellen til Ruff for de ulike koniseringsseilene samt isopor og knappenåler (dette står på 
preparatrommet. 

Ruff starter med koloskopi preoperativt (Kolposkop hentes fra gyn. pol).  Han bruker Eddiksyre og Lugols 
joddråper samt dokumenterer med bilde.  Så desinfiseres det vaginalt og dekkes.  Må eventuelt ha nye tupfere 
med jod.
                                                                                                                                   
Llorente :     - Sugeslange Ref. 6099900 R9
                     - Isolert selvholdene spekel, R 21     
                     - Loop electrode: - SHK-T2015-S-120

Bye: - Sugeslange ref. 6099900 R9
        -  Isolert selvholdene spekel R21
        -  Koniseringsseil RZ1/H7
        -  Novosyn 2-0 HR37                                                                                                                      
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Diatermiprogram: 
- Portio Coni
- Portio Spray

NB! 3M Munnbind bør brukes. 
Kryssreferanser
  
Eksterne referanser


	Kryssreferanser

