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DAGLIGE RUTINER:
o SKRU AV APPARATET:

o Apparatet skal skrus av én gang i1 degnet. Dette gjores av kveldsvaktene
o Trykk pd knappen overst til venstre pa apparatet

o Skjermbildet kommer opp

o Velg shut down

e SKRU PA APPARATET:

o Nattevaktene skrur apparatet pa sé det er klart til dagvaktene kommer
o Trykk pa knappen overst til venstre pa apparatet
o Det tar noen minutter for apparatet & kjore seg opp, sa det bar skrus pé for pasienten ligger pa
bordet!
e Ved kjoring av apparatet til stue skal det sté i standby posisjon
o Trykk pa knappen everst til venstre pa apparatet
o Skjermbildet i bilde 2 kommer opp
o Velg Standby

Skru av/pa

Bilde 1: Skru av/ pa
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System Shut Down

Standby Shut down

15fps 14cml

Bilde 2: Standby og shut down

STOVFILTER:

e Stovfilteret blir stovsugd ved periodisk vedlikehold, ellers ved behov. Kontakt medisinsk teknisk

avdeling.

RENGJQRING:

e Tastaturet vaskes med en lett fuktet klut med rent vann eller mildt vaskemiddel. Apparatet mé vaere
skrudd av!
e Desinfisering av transducere:
o Bruk desinfeksjonsterk (SaniSwiss)
o Ikke sprit!
o NB! Virkon kan IKKE brukes pa alle transducere.

Transducer: Kan desinfiseres

med Virkon:

4Cl1 NEI
4V1 NEI
6C2 NEI
9L4 JA
10V4 JA

14L5 JA
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