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1. HENSIKT

1. Sikre optimal sirkulasjon ved blodprevetaking og innleggelse av perifer venekanyle (PVK) hos
barn/unge i SSHF.

2. Unnga brannskade i forbindelse med oppvarmingen.

3. Hindre evt. smitteoverforing fra ustyr som brukes til oppvarming.

2. MALGRUPPE

Alle ansatte 1 SSHF som har ansvar for forberedelse eller som skal ta blodpreve/legge inn PVK av barn og
unge.

3. FREMGANGSMATE

3.1 Generelle regler

Lokal oppvarming

o For & sikre optimal sirkulasjon/god blodgjennomstremning, er det viktig & serge for at barnet er godt og
varmt og har varme ekstremiteter (1,2,7). Kle av barnet sa lite som mulig (2).

o Pasienter med nedsatt sensibilitet i huden, eller pasienter som ikke selv kan gi tilbakemelding hvis de
blir utsatt for skadelig varme, krever ekstra pdpasselighet (1)

3.2 Utstyr til bruk

o Utstyr som brukes skal ikke varmes opp til mer enn 40 grader (1)

o Det skal aldri brukes rispose eller hanske med vann til lokal oppvarming, da utstyret ikke oppfyller krav
til hygiene. (1, 3)

3.2.1. Utstyr til oppvarming

Type utstyr

Flexxum A Varme- og kjole geleputer | Geleputen skal oppbevares i varmeskap med temperatur pa

(bestilles som fritekstbestilling i maksimalt 40 grader (1)

innkjepssystemet (OEBS CTX)

2 typer:

Sterrelse: 200 g; 13x15 cm Denne starrelsen holder lengst pa varmen, og egner seg best til

Prod. nr B039-03 blodprgvetaking

Sterrelse: 140g; 13x15cm

Prod.nr B040-03 Brukes hovedsakelig til PVK

Tekstiler Tekstiler/engangsbleier oppbevares i varmeskap med temperatur
pa maksimalt 40 grader (1)

Varmeflaske Det skal vare kontroll pa at temperaturen i varmeflasken ikke

overskrider 40 grader (1) Til dette brukes termometer.
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3.2.2 Annet utstyr

Type utstyr

Varmeskap 40°C | Det ma utfores regelmessig kontroll av temperaturen i varmeskapet. Temperaturen

sjekkes spesielt ved varmeelementene.
Varmeskapet skal ha installert en alarm som varsler dersom varmeskapet blir for varmt,
en praktisk grense kan veere 41°C

Termometer Brukes til & kontrollere at temperatur i varmeflaske ikke overskrider 40°C.

3.3. Rengjegring

Generelt Hygieniske prinsipper ma folges.

o Gelepute og varmeflaske desinfiseres utvendig mellom hver pasient. For & hindre
vekst av mikrober, mé geleputen desinfiseres for den legges inn 1 varmeskap. Til
desinfisering brukes desinfeksjonssprit 70-80 %. Eks:” Antibac desinfection. Surface-
desinfectant. 75 % etanol” Omrddet som desinfiseres méa vere godt fuktet, virketid 2-
10 min. Luftterkes.

Hvis flatene ikke er synlig rene, mé de vaskes med rengjeringsmiddel og vann for
desinfisering.

O

Spesielt for o Varmeflasken ma ha glatt overflate
varmeflaske o Ved fylling av vann, ma det unngés at varmeflasken kommer i berering med vasken
o Varmeflasken ma oppbevares forskriftsmessig, dvs ikke pa skyllerom
Varmeskap o Varmeskapet mé rengjeres regelmessig
Smitte- o Ved smitte/oppher av isolering rengjores utstyr med desinfeksjonsmiddel 1 henhold til
regime prosedyren Desinfeksjon/ smittevask ved oppher av isolering og ved flekkdesinfeksjon

Sykehusets | Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje

prosedyrer

Arbeid i desinfeksjonsrom

3.4 Oppvarming

3.4.1 Oppvarming med gelepute

o

O

Oppvarmet gelepute legges direkte pa huden pa aktuelt sted som skal varmes opp (6)

Unntak er pasienter med sensibel hud, slik som premature barn eller pasienter med eksem, hudlidelser
eller annen arsak til nedsatt sensibilitet (1,6). Dersom gelepute brukes pa denne pasientgruppen, skal
puten pakkes inn i et egnet tekstil (for eksempel en tynn tekstil/engangsklut, art nr.102616)

Deretter pakkes en tekstil utenpa geleputen for & forhindre varmelekkasje

Geleputen legges pa ekstremiteten 15 minutter for provetaking/innleggelse av PVK

Dersom provetakingen/innleggelse av PVK blir forsinket eller utsatt, gjentas oppvarmingen

3.4.2 Oppvarming med tekstiler

©)

0 O O O

Barn pa nyfedtintensiv kan varmes ved hjelp av tekstiler

Toybleie og engangsbleie oppbevares i varmeskap med temperatur pa maksimalt 40 grader (1)
Toybleien legges rundt barnets fotter 15 minutter for provetaking

En engangsbleie pakkes rundt taybleien for & forhindre varmelekkasje

Dersom provetakingen blir forsinket eller utsatt, gjentas innpakningen

3.4.3 Oppvarming med varmeflaske

(@]

Varmeflasken pakkes inn i egnet tekstil og legges pa huden ved aktuelt sted som skal varmes opp



https://kvalitet.sshf.no/docs/pub/DOK04875.pdf
https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok08431.pdf
https://kvalitet.sshf.no/docs/pub/DOK08358.pdf

o SORLANDET SYKEHU
°

Lokal oppvarming i forbindelse med blodprevetaking eller Side: 3

innleggelse av PVK hos barn og unge. SSHF Av: 3
Dokument-id: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Godkjent dato: Godkjent av: Revisjon:
1.3.11-4 Arbeidsgruppe med repr. 1] 11.12.2023 Per Engstrand 1.04

fra BUA, Lab SSA, MedBio
SSK, Fade og barsel SSF

Foretaksniva/Generelle fagprosedyrer/Andre tverrgadende prosedyrer/retningslinjer

Vedlegg
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Oppvarming ved blodprevetaking/PVK hos barn og unge 1 SSHF -
Metoderapport (1.6.2.1.4-8)

X

Utprgving av
varmeputer SSK 180

Kryssreferanser
1.6.2.6.2.1.1-1 Basale smittevernrutiner - sammendrag
1.6.2.6.2.1.4-7 Arbeid 1 desinfeksjonsrom
1.6.2.6.2.1.6-1 Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje
1.6.2.6.2.2-9 Desinfeksjon/ smittevask ved opphear av isolering og ved flekkdesinfeksjon
1.6.2.6.2.7-2 Hygieniske krav ved innkjep av medisinsk utstyr
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