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Formål

Måling av øyetrykk

Utstyr
• Icare
• Probe

Før undersøkelsen
• Informere pasienten om hva som skal skje

Fremgangsmåte

• Skru på Icare
• Sett inn probe
• Be pasienten se rett frem, evt. se på et objekt
• Gjennomfør målingen
• Det blir regnet ut et gjennomsnittstrykk som kan leses av på displayet

Observasjoner

Viktig at proben treffer omtrent samme sted, sentralt på cornea, helst i 90 grader mot cornea.
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