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Klinikkniva/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

Hensikt:

Nedkjglingsmaskinen, «Arctic Sun» skal brukes til nedkjgling av pasienter som har vaert giennom en hjertestans i
samsvar med protokoll for intensivbehandling etter hjertestans. (link til protokoll)

Maskinen er forhandsinnstilt i henhold til protokollen.

Maskinen har ogsa et program for Normotemperatur, som kan vaere gunstig a bruke etter at pasienten er oppvarmet,
for & hindre hypertermi.

Kort bruksanvisning ArcticSun 5000 Hypotermibehandling

Hypotermibehandlingen er
Patient Therapy Selection forhandsinnstilt til 34 °C, en
' kjgleperiode pa 24 timer,
med en oppvarming til 37 °C
med 0,33 °C per time.

Etter 24 timer vil man bli
varslet at kjgleperioden er
over.

Da starter du selv
gjenoppvarmingen ved a
trykk Start i

v ik A gjenoppvarmingsruten.

Kjglepads kobles til
maskinens gra slange.
Sentral temp kobles til kabel
pa baksiden av ArcticSun
maskinen.

Start nedkjgling ved a trykke
pa start.

@nsker man & endre antall
timer med kjgling, trykk pa
Tilpass og still inn gnsket

antall timer.
Cool Patient SeT S Malet for temp bgr ikke
Target 4 : - endres under behandling, da
HAGRen ﬂ . : dette vil pavirke maskinens
: algoritme.
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Problem =
Cool Patient timer has rdﬁﬂd&h_aralﬂ‘sﬂts set duration and
Rewarming Begins in Hypothermia Settings is sot to Manually.

See Help Index topic Hypothermia Settings — Rewarming Begins for
more information.

0:00

" Rewarm Patient E i 1
Target 00 e Target \
Duration 12:00 Ad ‘ Duration @

shin Hrs: Min

Etter 24 timers kjgling vil
maskinen varsle at det na er
tid for oppvarmning.

Om du ikke har innstilt
maskinen til 3 starte
oppvarming automatisk, ma
du aktivt trykk starte
oppvarming.

Maskinen vil nd varme opp
pasienten, og falge
programmerte innstillinger
for oppvarming.

Tilpass hvis oppvarming skjer
for raskt. (Pass pa
vasodilasjon og gkning i ICP).

Nar normotermi er oppnadd
vil maskinen fortsette
behandlingen inntil den
aktivt stoppes.

Timer vil starte pa null nar
pasienten har nadd
normotermi.
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Kort bruksanvisning ArcticSun 5000 Normotermibehandling

Patient Therapy Selectio

LR ye 15:12

Control Patient _
Start

Duration

Hrs: Min

Normotermi brukes pa
pasienter som eksempelvis
har sepsis, CRRT, feber, slag
osv, og hvor man gnsker a
opprettholde en bestemt
temperatur, f.eks 36 °C

Start behandling med a
trykke pa start.

Maskinen kjgler/varmer
pasienten til
maltemperaturen. Pasienten
blir holdt pa denne
temperaturen inntil maskinen
stoppes.

Det er mulig a endre
maltemperaturen ved a
trykke pa tilpass.

Side: 3
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Hypothermia
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Cool Patient

m Start

Hrs: Min L—’

Rewarm Patient

8:00

Hrs: Min

Target
Duration

Target

Duration

Fill Reservoir
Insert fill tube into bottle of
sterile or distilled water,

Do not use tap water,

Press Start to begin cycle.

Er det ikke nok vann i
maskinen, vil den gi en alarm.
Trykk da pa Fyll Reservoar og
felg instruksjonen pa
skjermen.
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Hypothermia

Empty Pads

Fross SLanl Lo emply waler

from pads

Kjeling av viken pasient ved hypertermi

Nar behandlingen stoppes,

kommer det en melding om a

tgmme pads.

Skal pasienten kobles fra, MA
padsen tgmmes. Trykk Start.

Meldingen forsvinner nar
tgmmingen er fullfgrt.

Naér du ensker skdnsom kjeling av vaken pasient med hoy feber, kan

du gjere det pd folgende méte:
e Velg normotermi.Hvis pasienten har brukt maskinen
tidligere,ma du velge «ny pasient».
e Aktiver manuell kontroll gverst i hgyre hjgrne.
e Still inn vanntemperaturen en grad under pasientens
temperatur. (Dette vil pasienten akseptere bedre).

e Velg 15 eller 30 min til du ser at temperaturen er pa vei ned.

Nar pasienttemperaturen er 37 grader, gar du ut av manuell
kontroll, og velger normotermimodus (maskinen regulerer da
automatisk).

Kontakt opplysninger:

Puls AS, tif 22 300 500
Kristin @verland Fjermeros. tif 95 22 17 67

Tark stgv av maskinens luftinntak
etter hver bruk med en tgrr klut!
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Prosedyre ved bytte av vann pa maskinen

Gjeres av fagsykepleier, eller kontakt leverander. Se kontaktinfo.

Vannet skal byttes hver 6.mnd.Merk dato for neste skift pd maskinen.
Folg instruksjonen pé skjermen,og bruk service kit som ligger pa lageret der maskinen stér.
En flaske cleaning solution, tilsettes 1 forste liter med sterilt vann.
Fyll deretter med ca 3 1 sterilt vann uten tilsetning. Det gér vanligvis med ca 3,5 | totalt.




